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Prooemium. 

Iam  diu  animo  inhaefic  meo,  inflrumenca,  ad  dentes  eucllendos  apta, 
eorumque  vim  mechanicam  applicationemque  deferibendi,  ac  accu- 
rate definiendi  cupiditas ; fed  difficultas,  quacum  quidem  haec  rradlatio, 
fi  pro  rei  vbertate  exponi  deberet,  coniunctaeft,  longe  enim  maiorem 
exigit  operam,  maiusque  ingenii  acumen  ac  meae  vires  permittunt,  me 
detinuit  a confilio  propofito.  Interim  tamen  incitauit  me  ad  eam  tan- 
dem lufcipiendam,  difficillimus  ex  innumera  fere  inftrumenrorum  copit 
feledus  optimorum,  qui  admodum  difficulter  et  non  nifi  diuturna  expe- 
rientia perdifeitur.  Deinde  acceffit  et  hoc,  quod  fub  Pati  is  hanc  chi- 
rurgiae partem  exercentis,  fideliffima  infiitutione,  per  multos  abhinc 
annos  exercuerim  artem  medendi  morbis  dentium.  Vnde  fieri  no» 
potuit  quin  quaedam  propria  confirmauerim  ac  didicerim  expe- 
rientia , atque  fic  infirumenta  omnia  vel  faltem  maximam  partem  vel 
cognita  mihi  reddiderim  vel  ipfeapplicauerim.  Denique  vero  et  quaedam 
optimi  mei  Patris  infirumenta  mutata  ac  emendata  fic  publici  iuris  fa- 
cere optaui.  Expeflo  ea  propter  benignos  arbitros,  qui  neque  pro 
pruritu  inani  habeant  hocce  leue  fpecimen,  neque  id  ob  leuiores  erro- 
res fiatim  contemnant.  Cum  vero  maxime  neceflarium  fic,  vt  Chirur- 
gus chirurgicae  fuppelledilis  conffiudionem  mechanicam  nofcat,  quam- 
vis id  fuperuacaneum  multis  videatur,  tamen  in  applicatione  ipfa  maxi- 
mae vtilitatis  erit.  Inueniuntur  vbiuis  quidem  hanc  artem  exercentes 
Chirurgi,  plane  nulla,  nec  applicationis  infirumentorum  ratione,  nec 
eorum  theoriae  regulis  imbuti ; fed  quales  quantasque  noxas  humano 
generi  inferant,  tota  die  videre  licet.  Nam  mi ferrima  ratione  eiusmodi 
empirici,  fi  dens  fiatim  non  cedit,  infirumentis  variant,  aegrotumque 
divexant,  cum  vnum  iufto  modo  applicatum  plerumque  fufficeret. 
llaec  edoftus,  indignum  exiflimaui,  eorum  infifiere  veftigiis  et  theore- 
ticam  potius  aliquam  iam  Dresdae  cum  degerem  cognitionem  ex  prae- 
ceptorum infiitutione  acquifitam,  deinceps  Lipfiae  mathematum  cultu 
perfectiorem  reddidi,  quo  firmiori  fundamento  mea  qualiscunquc  pra- 
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dica  cognitio  fulciretur.  Ad  omnes  autem  operationes  fex  inftrumenta; 
fufficiunt,  quae  relidis  omnibus  reliquis  a Patre  optiino,  feliciifimo' 
cum  fucceftu  folum  adhibentur.  Odontagra  nimirum  Pelicanum  didutn, 
Forceps  curua  atque  red3,  Clauis  anglica,.  Vncus  cum  hypomochlio 
(a  Patre  meo  emendatus)  ct  pes  caprae,  ea  inftrumenta  lunt,,  ad  quo- 
rum defcriptionem,  agendi  applicandique  rationem  iam  accedo.  Multo- 
rum annorum  quidem  ad  hanc  artem  rede  exercendam  requiri  expe- 
rientiam, certum  eft,  interim  vero  nemo  negabit,  vt  iam  fupexius  dixi, 
applicationem  ipfam  vfu  rationis  ac  cognitione  conftrudlonis  inftru- 
mentorum  ad  modum  facilem  reddi.  Omnia  vero  inftrumenta  ad  euel- 
lendos  dentes  adhibita  reuera  ad  vedium  pertinent  claflem,  commode- 
quc  in  compolitos  ac  limplices  vedes  diuiduntur.  Simplices  ob  faci- 
liorem applicationem  prae  compofitis  primas  tenent,  quoniam  eorum 
vis  facilius  ex  medici  chirurgiue  confilio  moderatur.  Simplicibus, 
Vncus  cum  hypomochlio,  Clauis  Anglica  et  pes  Caprae,  compolitis 
vero  omnes  Pelicanorum  et  forcipum  fpecies  ac  varietates  adnume- 
rantur.  Cum  vero  fabrica  vfus  atque  applicatio  ftmplicium  vediuin. 
facillima  fit,  ftatim  me  ad  trndationem  compofitorum  conuerto,  atque 
primum  Pelicanum  defcribam.. 


De  Pelicano. 

Cei.  Heistervs*)  optimam  Pelicani  iconemin  chirurgia  fua  exhibuit,. 

excepto  hoc  forte  momento,  quod  iufto  minoris  diametri  rotam 
depingi  curauerir.  Deinde  foiummodo  duas  fpecies  vncorum  nomi- 
nauit,  qui  tamen  faepe  nec  fufticiunt  nec  applicari  poftunt.  Itaque  Pater 
meus  alios  inuenit,  poftea  accuratius  deferibendos.  Favchartvs**) 
Gallus,  Chirurgus  in  hoc  genere  clarus,  etiam  Pelicanum  laudat,  ab 
ipfo  inuentum  qui  loco  rotae  plano  inclinato,  corio  obdudo  inftruduS* 
eft,  in  quo  cum  inftrumenti  ex  ligno  conftrudo  corpore  vncus  mediante 
ferreo  axi  coniungitur.  At  vero  quibus  incommodis  inftrumenta  ex 
ligno  conftruda,  planumque  corio  obdudum , quali  inmunditiei  ob- 
noxia ftnt,  intelligit  quisque  facillime.  Nec  minus  laudandus  eft  ille, 

cum 

*)  Vid.  lavr.  heisteri  Chirurgia  Cap.LXXIX.  p.562.  Tab;  XIV.  %•  23- 
**)  pierre  favchart  Chirurgien  Dcntiftt  Toni,  II.  p.  142.  Cap. XI.  Tab.. 
21.  23,  24, 25.  2 6. 


cnm  duabus  inter  fe  inuicem  communi  axi  iunflis,  a Dionis  *)r 
Cvckingio  **)  et  Bra.mbilla  ***)  delcriptus,  vel  ille  Pelicanus 
rota  mobili  et  iemilunari  a Garenceotio  ****)  dcpiekus.  Qu3c 
Scvlthtvs  in  Armamentario  fuo  chirurgico,  quamquam  nimis 

psrua  delincata  inftrumcnra  odontagrica  deferibit,,  inter  quae  etiam 
Pelicani  obliqua  cum  rota,  vel  plano  inclinato  fabrefatli  mentionem 
iniicit,  ea  omnia,  quoniam  icones  nimis  paruaefunr,  et  ob  expolitionis 
brevitatem  diiudicare  non  licet.  A plurimis  peririllimisque  communi  fuf- 
fragio  fulceptus  Pelicanus,  ex  duabus  confiat  partibus,  nimirum  ex  Vnco 
Tab.  1.  % i.  (A)  et  vette  (B),  qui  iterum  in  rotam  (C)  et  veflem  vel 
manubrium  (DE)  diuiditur.  Hoc  vltimum  artificiofe  conftruclum, 
ferreum  parallelopipedum  refert,  in  cuius  inferiorem  extremitatem  cor- 
neum plerumque  capitulum  immifiiim  efi.  Fig.  II.  (A).  Media  inter 
rotam  (B)  et  capitulum  (A)  locata  pars,  quadratam  excilioncm  elimaram 
habet  (C),  quae  a manubrii  capite  procedentem  alatam  cochleam  Fig.  III. 
(F)  et  Fig.  IV.  (a  x)  marem  facile  recipit.  Huic  vero  coehlcae  mari  alia 
focmina  Fig.  IV.  (A)  ita  adaptata  efi,  vt  variis  conuerfionibus  ad  rotam 
adduct  atque  etiam  ab  ea  rcmoueri  pollit.  Aperturam  hanc  ferrea  la- 
mina vnco  obuerla  Fig.  V.  claudit,  quae  infimul  eminenti  mar- 
gine (B)  cochleam  in  loco  (B)  Fig.  III.  tenet  ne  vacillare  pollit.  Sicuti 
etiam  fuperius  perforata  efi(C),  quo  foramine  mediante  cochlea  ad 
manubrium  fuperius  Pelicani  (Fig.  II.  D)  firmatur.  Foemina  cochlea 
porro  extus  clauem  ollendit  (Fig.  IV.  A),  ad  quem  vncus  vel  (B)  co- 
chleae vel  elateris  ope  adfigirur.  f)  Vncus  (Fig.  VI.)  rurfus  in  annu- 
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*)  niONis  Conrs  des  Operations,  fepriemedemonftratioiT  pag.  605.  Fig.  XI. 
Pour  les  dents  er  les  Gencives  Num,  3. 

**)  BiiCK.  ngs  volljlandige  Anweijung  zum  Zahnauszichen  fitir  angehen - 
de  JVundarzte,  jte  Abtheilung  pag  43-55.  Tab.  2.  fig.  3.  4.  5. 

***)  bra.wbi  leae  inftrumentarium  Chirurgicum  pag.  78.  Tab.  XIX.  Fig.  j*r 

****)  Jacques  Garengeot  nouveau  trairedes inftrumcnts.  Tom.II.Tab. 
7*  • F'g-  3- 

*+***)  D.  Joannis  Scvlteti  Armamentarium  Chirurgicum.  Parte  I.  pag 
23.  Tab.  X.  Fig.  3.  ’ * 

•f)  Favchartvs  hanc  firmationis  methodum  laudat  in  P.I7..  cap.  11.  pag 
H8.  citati  libri-  1 ‘ ’ r 


Ium  (A),  qui  ad  foeminam  (Fig.  IV.  a)  annentur,  in  corpus  (B),  et  itt 
curuam  partem  (C)  diuiditur,  cui  unci  nomen  proprie  conuenir. 

Totius  inftrumenti  (ex  vel  /eptem  pollicum,  unci  trium  et  vnius 
quartae  partis  longitudo  fufficit.  Omnes  partes  autem  bene  accurate- 
que  ex  chalybe  non  nimis  duro  conftrui  debent,  nam  iufto  maior  duri- 
tiei gradus  fragilitatem,  minor  flexilitatem  vnco  conciliat.  Rota  au- 
tem optima  ea  videtur,  quae  non  nimis  paruum  habet  diametrum, 
nam  applicatio  difficilior  eft,  quoniam  talis  fere  Tempera  fuperficie  con- 
vexa coronae  proximi  dentis  elapfir. 

Vncorum  eft  etiam  aliqua  diuerfitas,  nimirum  alii  redi,  alii  in 
medio  corpore  curuati  lunt.  Fig.  VII.  (A).  Illi  redi,  ad  anteriores 
primos  molares  dentes,  hi  vero  ad  pofteriores  applicantur,  nam  rediob 
buccas  non  ad  pofteriores  dentes  vfque  pertingunt,  et,  quod  fi  etiam 
attingerent,  tunc  propter diftantem  et  longinquam  rotae  applicationem, 
maior  vis  requireretur,  totaque  operatio  fieret  multo  grauior.  Quoniam 
autem  communibus  vncis  radices  euelli  vix  pofiunt,  quia  eorum  ante-  * 
tior  pars  bidenticulata  adeoque  lata  eft:  Ea  de  caufa  Pater  meus 
duas  nouas  inuenit  fpecies,  quarum  primae  perforatiui,  fecundae  excur- 
tiati  vnci,  nomen  impofuit.  Anterior  perforatiui  unci  pars  Fig.  VIII* 
(A)  comprefta,  dimidiam  partem  longior,  quam  illa  reliquorum  vnco- 
rum, anterius  acuta,  incifuraque  praedita  eft  (Ii).  Hi  maximam  prae- 
ftant  vtilitatem  in  euellendis  radicibus  fuperioribus,  fi  tota  nimirum 
corona  ad  extremum  alueoli  marginem  carie  exefii  fic.  Namjille  vn- 
cus  inter  laminam  maxillae  internam  etgingiuas  facili  negotio  immittitur, 
eum  in  finem,  vt  laminam  maxillae  tenuem  perforet,  ficque  radicem 
protrahat.  Idem  facile  et  commode  in  corpus  radicum  valde  carie 
deftrudarum  immittitur,  et  hoc  modo  radix  euellitur.  Vnci  huius  ante- 
rior pars  ob  eam  caufam  longior,  ac  in  reliquis  fit,  quoniam  alias  eius 
corpus  ad  coronam , neque  vncus  tamen  ad  deftinatum  perueniret  lo- 
cum, immo  rota  non  ad  proximorum  dentium  coronas  fed  gingiuas  ad- 
ponenda  efiet,  vnde  non  folum  operatio  redditur  difficilior,  fed  etiam 
inflammationes,  conrufionesque  a comprimente  rota  oborirentur. 

In  altera  vnci  fpecie,  quam  Pater  meus  cauam  appellat,  Fig.  VI.  , 
(A)  pars  anterior  non  tam  longa  ac  in  prima  fabrefa&a  eft,  fed  paulo 
latior,  fuperficiei  eius  externae  conuexae  (B)  interna  concaua  relpon- 
det  (C),  neque  etiam  incifuram  anterius  oftendit.  Hic  vltimusad  infe- 
riorum Pentium  radices  adhibetur  optime , eius  enim  femicanalem  ad 

con- 
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conuexam  radicis  partem  excipiendam  valdopere  aptum  efi*e  vel  leui/fimus 
afpedlus  docet.  Nam  latus  communiter  in  vfum  vocatus  vncus  (Fig. 
Vlf.)  vicinum  interdum,  immo  femper  fere  feptum  inter  radices  po- 
litum, fimul  corripit,  quod  et  operationem  impedit  et  quandoque  ca- 
riem in  cacochymicis  procreat,  li  maxillae  fruArum  fimul  eucllitur. 
Haec  de  InArumenti  partibus  didla  funto. 

In  vniuerfum  veroconfideratum  noArum  inArumentum,  vti  iam  dixi, 
nihil  aliud  nifivedlis  et  quidem  homodromus  eA,  fiquidem  ad  ve<2is  natu- 
ram tria  necefiaria  pundla,  vt  illud  vis  in  manubrii  capitulo,  ponderis 
in  cochlea  foemina,  et  fixum  fcu  hypomochlium  in  rota  deprehenditur. 
Notum  vero  eft  omnibus,  duo  modo  vedlium  genera  in  geometricis 
demonfirari,  in  quorum  primo  quidem  hypomochlium  Fig.  X.  (A) 
duobus  reliquis  pundlis  interpofitum  deprehenditur , in  fecundo 
vero  pondus  Fig.  XII. (A)  inter  hypomochlium  (B)  et  vim  agentem  (C) 
continetur.  Hos  homodromos,  illos  heterodcpmos  vedles  appellant. 
NoAcr  Pelicanus  vero  homodromis  adnumerari  debet.  Docet  porro  nos 
mechanica,  eo  facilius  quoduis  pondus  moueri,  quo  proximius  hypo- 
mochlio  adpenfum  fit,  contra  moucntem  vim  requiri  eo  minorem, 
quo  maior  ratio  inter  difiantins  horum  putidiorum  obuenerit.  IAa 
tamen  veritas  in  inArumento  noAro  non,  nili  accuratiori  eius  ferutinio, 
detegitur.  Nam  audiui  multos , de  eius  mechanica  agentes  difieren- 
tesque  empiricos  de  hypomochlio  loquentes,  qui  illud  nunc  in  vnco, 
nunc  in  cochlea , qua  vncus  ad  medium  pelicani  afiirmatur,  nunc  in 
manubrio  quaererent.  InArumentum  noArum  talis  vedlis  cfxo^cfxoi 
eA,  cuius  primas  lineas  Fig.  XIII.  oAendit.  Semicirculus  (oo)  dentium 
ordinem,  (a)  locum  ad  quem  rota  adponitur,  (b)  vncum  aegroto  denti 
applicatum  fignificant,  (d)  vero  pundlum  eA,  de  quo  pondus  (B)  de- 
pendet. Nunc  vero  figuram  XIV.  confideremus,  quae  harum  partium 
fchema  mechanicum  fiAit.  In  hoc  (a)  hypomochlium  , (b)  pundlum, 
cui  pondus  adfixum  eA,  ad  (d)  vero  vis  mouens  cernitur.  Atqui  primo 
intuitu  quidem  totius  vedlis  vis  mechanica  duplo  tantum  audla  videri 
pofiit,  quoniam  (C)  in  medio  fere  eA.  At  vero  qui  mechanica  cogni- 
tione infirudlus  eA,  in  appeniis  ponderibus  veclium  ad  diredlionem  po- 
tiflimumvismouentis,  immo  etiam  ponderis  refpiciendum  ellebenefcir, 
vt  itaque  vim  ad  angulum  redlum  applicatam  maximam  feu  infinitam  geo- 
metrae pronuntient,  reliquos  vero  ex  perpendiculis  in  lineam  diredlionis 
dimetiri  dicant.  Ponamus  itaque  (B  C)  efle  lineam  diredlionis,  fecundum 
, quam 
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<juam  dens  a pondere  (d)  trahatur,  erit  igitur  vera  diftantia  applicatae 
vis  ea} normalis,  quae  ex  (A)  in  (BC)  cadit,  ec  ratio  ponderis  ad  vira 
egentem  fequens  P : V = AD  : AX.  cura  porro  AX  = Sin  ang. 
AC  X,  quiafinus  cum  angulis  continua  ratione  decrefcunt,  (A  X)  erit  eo 
minor  vis  neceflaria,  quo  minor  angulus  (C)  fuerit.  Simul  vero  eadem 
proportione  crurum  veftis  ratio  crefcit,  vlque  dum  fi  B C,  cum  (A  C) 
coincidit,  infinita  fit.  Quae  theoretica  veritas  etiam  ab  omnibus  eius 
artis  magiftris  experientia  docente  inculcatur,  omnes  enim  rotam  quam 
proxime  fieri  poffit  vnco  adponendam  efte  pronunciant.  Sed  in  his 
didis  confiderauimus  vedem  noftrum  ac  fi  vis  mouens  ad  (B)  applicata 
edet,  e3mque  infignem  neceftariam  efie  ad  pondus  (D)  mouendum,  fiue 
fuftinendum  demonftrauimus.  Nonne  vero  ex  eadem  demonftratione 
fequitur,  leuiori  vi  pundo  appenfum  magnum  pondus  ad  (B)  commode 
moueri?  Atqui  id  in  Pelicano  fic  efi.  Laudant  eapropter  plures  em- 
pirici applicationem  rotae  ad  proximum  dentem,  quamuis  omnes  theo- 
riae et  mechanicae  expertes  fint,  et  veram  rationem  ignorent.  His 
pro  virium  modulo  expofitis  ad  Pelicani  applicationis  deferiptionem 
me  conuerto.  Ad  cuius  quidem  praeparationem  requiritur,  vt  Chirur- 
gus ante  operationem  vncum  pro  re  nata  longiorem  aut  breuiorem  ope 
cochleae  ad  rotam  adducat  vel  remoueat,  eiusque  difianciam  dimetia- 
tur, id  quod  germanice  (bas  0fc(len  ober  <£farid}fen)  dicitur.  Hoc 
in  principio  difficile  quidem  eft,  et  quotidiano  vfu  ac  applicatione 
demum  dilcitur.  Nam  fi  mediante  cochlea  vncus  nimis  protruditur, 
in  exercenda  operatione  rota  fub  eo  pofterius  elabirur;  fi  vero  nimis 
adducitur,  tunc  ea  antrorfum  difcedit,  et  in  vtroque  commi  fio  errore 
remanet  euellendus  dens.  Inrerim  hoc  focnper  obferuari  debet,  quod 
in  anterioribus  dentibus  proximius  adducendus  fit  vncus  rotae,  breuior- 
que  efficiendus  ac  in  pofierioribus.  Itaque  femper  eius  proportio  ad  ro- 
tam vncumque  eft  attendenda.  Deinde  ante  applicationem  inftrumenti 
primum  a Chirurgo  figura,  fitus  dentis,  eius  caries,  an  nimirum  eius 
corona  intrinfecus,  vel  in  media  parte,  vel  extrinlecus  aut  ad  latus  exela 
fit,  perferutandum  eft.  Pofthac  vero  inftrumentum  vncique  eligendi 
funt.  Nam  fi  intrinfecus  corona  carie  deftru&a  eft,  tunc  iemper  ad  la- 
nam'partem  coronae  vncus  applicari  debet,  feu  poft  aut  ante  illam, 
quam  incommodam  affirmationem  germanice (QNn  falldier  HnfflfO  dicunt, 
quoniam  femper  corona  intrinfecus  integra,  vncus  in  medio  eius  afl»  man- 
cus eft,  Porro  ad  vicinos  dentes  praecipue  Chirurgus  relpicitf»  an  llu 
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integri  fint  nec  ne,  nut  plsne  deficiant.*  fn  priori  cafu  vicini  dentis 
<orona  comprtfiione  rorae  defrangerctur:  in  pofteriori  vero,  cum 
nullum  fulcrum  rora  habeat,  loco  cius  laminuh  metallica,  argeti* 
teaue  moneta,  lubrticui  debet.  Ratione  applicationis  vero  inflrumcnti. 
Chirurgi  variis  methodos  loquuntur.  Nam  hic  rotam  ad  gingiuas,  ille 
nd  fu  peri  orem  coronae  partem,  alius  denique  extrinlecus  ad  labium  af- 
firmat. Nonnulli  porro  nunquam  linteo  inftrumencum  obuoluunt,  fcd 
nudum  applicant,  hac  ratione  vero  modo  non  folum  aegrotus  inrtru- 
menti  frigore  perturbatur,  fcd  etiam  exinde  inflammationes,  compref- 
fionesque  cueniunt  graues.  Sunt  tamen,  qui  fplenium  ex  linteo  ad  ro- 
«4  tam  adfuunr,  vel  corium,  quae  cautio  qua  mu  in  comprclTionem  dimi- 
nuit, ob  immunditiem  tamen  laudanda  non  eft.  Optime  eft,  quod 
Chirurgus  totum  infirumentum,  tresque  partes  vnci , linteo  obuoluat, 
quae  operatio  Germanice  (bds(£infd)l<iqrn)  dicitur,  quo  vncus  firmior  ope 
lintei  adhuc  reddatur.  Ante  operationem  vero  a chirurgo  dolens  dens 
et  vicini  perferutandi  funt,  ficuti  etiam  conuenieus  litus  aegroti  dif- 
ponendus.  Plures  chirurgi  1'olent  adhuc  dentes,  aegrotis  terrae  pul- 
uinari  inlidenubus  euellere,  hoc  vero  aegroto  Chirurgoque  valde  in- 
commodum cil.  Pater  meus  contra  lemper  aegrotum  iullir  fellae  infi- 
dere, pone.quam  alia  adhuc  ponitur,  eamque  confcenfus  operationem  fuf- 
cipit.  Ponamus  nunc  hominem,  in  maxilla  inferiori  dextri  laceris,  do- 
loribus fecundi  magni  molaris  laborare,  cuius  vero  corona  in  -media 
parte  carie  exela  et  reliqui  vicini  integri  fint.  In  hoc  cafu  operarionem 
aegroto  in  fella  locato,  Chirurgus  fcquenri  ratione  exercebit.  Et  ante 
omnia  quidem  gingiuas  dt  iri  adhaei entes  feparabit,  qua  encheirefi,  vt 
a multis  fit,  negleda,  /faepe  dilacerationes,  et  exinde  malignae  fuppura- 
tiones,  haemorrhagiae  et  intumefcenriae  cueniunc.  Imo  etiam  gingi- 
vae tam  firmiter  coronae  adglutinatae  funt  interdum,  praecipue  in 
pollerioribus  molaribus , vc  le  in  operatione  extendant,  excraftumque 
dentem  in  faecum  quali,  diduclae  fcquantur,  vt  cultro  laciniae  extir- 
parnlae  fint.  Remotis  itaque  gingiuis  Chirurgus  inftrumentum  fic  pre- 
bendir , vc  pollicem  inter  rotam  eo  vncum  interpofitum,  reliquis  cum 
digitis  Pelicanum  firme  teneat.  Quo  f*ck>  feliam  poft  aegrorum  poli- 
tam confeendit,  primumque  fmiftra  manu  mentum  tenet,  indicemque 
eiusdem  manus  externae,  pollicem  vero  internae  fuperficiei  coronae  do- 
lentis dentis  apponit.  Deinde  infirumenturn  tlcxtia  manu  in  os  indu- 
cere vncunique  primum  ad  mediam  iuperficiem  internam  coronae,  iuxta 
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finiftrae  pollicem,  rotam  vero  ad  coronas  vicinorumapponere  firmiter 
debet.  His  peradis,  pollice  vncus , rota  indice  vero  firmiter  tenenda 
eft,  quoniam  alias  vix  non  femper  rota  vel  vncus  elabitur,  ficque  vici- 
nus dens  euellitur.  Inftrumento  ka  applicato  manubrium  primum 
paullo  furfum,  deinde  tam  diu  leniter  antroriiim  mouetur,  donec  chi- 
rurgus dentem  ex  loco  fuo  cadere  fentit,  quo  tempore  motus  refte  accera- 
tur.  Nunquam  vero  initio  feftinari  decet  operationem,  quoniam  faepe  co- 
rona diffringitur,  praeprimis  fi  cariofa  eft.  Deinde  fortiori  aftione  in- 
terdum externa  mandibulae  lamina  ob  nimiam  inffrumenci  vim  infle&i- 
tur  faepeque  frangitur,  id  quod  etiam  ad  finem  operationis  fieri  poteft, 
quoties  chirurgus  dentem  inflexum  manu  plane  eradicare  cupit  aut  mo- 
tum renouat.  Euulfus  quidem  eft  hac  methodo  dens,  at  vero  prae- 
ualet,  fi  chirurgus  femper  forcipe  inftruftus,  illa  dentem  eruit.  Ad  den- 
tem plane  eradicandum  autem  non  femper  forceps  requiritur,  fed  ille 
leuatus  et  fufficienter  inflexus,  tunc  leni  preflione  pollicis  manus  fini- 
ftrae ad  eius  coronam  extrorfum  inftituta,  facile  eruitur,  quae  opera- 
tio fiue  motus  Germanice  (baS  2(u6fd)kigcn)  dicitur.  Accidit  etiam  non 
raro , quod  dens  plane  hoc  motu  ex  alueolo  prefliis,  adhuc  in  gingiuis 
haerens  remaneat,  fi  nimirum  ieparatio  gingiuarum  fupra  commendata 
neglecta  fuit,  tunc  dens  cultro  chirurgico  feparandus  erit.  Hoc  vero  cum 
aegrotum  femper  perturbet,  fequenti  leui  operatione  commode  euitatur* 
Chirurgus  videlicet  cum  indice  illius  manus,  in  qua  tenuit  inftrumen- 
tum,  leniter  coronam  deorfum  premit,  qua  preflione  radices  afcendunt* 
Nunc  apices  afcendentium  radicum  cum  pollice  alterius  manus  corripit, 
firmiterque  tenet.  His  obleruatis,  mdicerr.  ad  coronam  applicatum 
introrfum  vrget,  quo  motu  gingiuae  ieniter  feparantur.  Id  quod  theo- 
tifce  fatis  concinne  (t>a$  flbjlmfeln)  audit.  De  euellendis  radici- 
bus, infringendisque  acutis  dentium  fpiculis  poffent  adhuc  quaedam, 
addi,  at  vero  cum  eandem  omnes  hae  operationes  theoriam  fequantur, 
ct  praeterea  pleraeque  radices  facile  eradicentur , nam  vix  non  omnes 
iam  abfcederunt  et  vacillant,  non  operae  pretium  duco,  de  his  diutius 
diflerere,  vfu  apprime  perdifcendis  operationibus,  fed  flatim  ad  foret* 
puni  expofitionem  progredior.  y 
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Dc  Forcipibus. 

Ex  illini  illo  inuentarum  forcipum  numero,  quem  vtpote  fuper- 
fluum,  enarrare  nequeo,  tres  earum  fpecies,  nimirum  duas  curuas 
et  vnam  rcftam,  omnibus  operationibus  huius  inflrumenti  ope  exercen- 
dis aptas,  dcfcriberc  conabor.  Nam  vnusquisque  fere  chirurgus  den- 
tifta  proprrfm  formam  Ipecicmque  forcipum  laudat,  reliquisque  inllru- 
nentis  omnibus  anteponit.  Huic  mox  roftrum  longum , acutum,  in- 
figniter  curuatum , illi  magis  redlum,  aut  vna  eius  parte  alteTa  breuius 
arridet,  et  pleriquc  opcrofiillmas  cum  luis  inflrumcntis  felicefquc  exer- 
cent operationes.  Ex  quo  confequi  videtur,  in  exhnereli  conluetudi- 
nem  plus  valere,  quam  optimam  inrtrumcnti  mechanicam  conitrutflio- 
nem.  Scvltetvs  iterum  plures  fpecies  forcipum  in  Armamenta- 
rio fuo,  fed  minori  forma  vt  et  Dionis  *•)  adumbrauit.  Meliores 
imo  optimas  autem  formas  Favc  ha  rtvs  ***},  praecipue  vero  Bvckin- 
givs  ****),  Brambilla ’****)  et  Gare  n g eotivs  f)  nobiscum  com- 
municauerunt.  In  quibus  iconibus  nihil  quod  carpam  habeo,  nifi 
hoc,  eas  omnes,  ex  mea  fententia  rortrum  nimis  incuruatum  oftendere. 
Quoniam  vero  Garengeotivs  conftruftionem  forcipum  egregie 
dclcriplit,  hanc  praeteream,  et  folummodo  cum,  in  roftri  formae 
delcriptionis  modo,  fequar,  deinceps  de  totius  inftrumenti  vi  mecha- 
nica, vfuque  ex  eo  expeftando  verba  faturus,  nonnullaque  propria  vl- 
rimo  loco  adic&urus.  Forceps  generatim  in  tres  diuidi  folet  partes, ‘vi- 
delicet in  anteriorem  Icu  roftrum  Tab.  II.  Fig.  i.  (A),  mediam  feu 
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*)  D.  Jo  annis  Scvlteti  Armamentarium  Chirurgicum.  Parte  I.  pag.  23. 
Tab.  X.  Fig.  4.^. 

**)  Dionis  Cours  des  Operations,  fepriemc  demonftrati»n' p. 605.  Fig.  XI. 
Pour  les  dents  et  les  Gencives  Num,  2. 6. 7.  g. 

*+*)  pierre  favchart  Chirurgien  Uentifte  Tom.  II.  p.  m.  Cap.X.Tab. 
19.  20. 

**+*)  BiiCKiNOS  voVflcindige  /Inweifungzum  Zahnausxichfti  ftir  atigehett- 
de  IVunddrztey  +tc  Abtheilung  pag.66-  Tab.  I.  fig.  1.  2.3.4. 

****♦')  RRA.wBiLLAE  inftrumentarium chirurgicum  p. 76. Tab. XVIII  Fig  2 
4.  Tab.  XIX.  Fig.  5. 

|)  Garf.ngeot  nouvcau  traite  des  inftruments  &c,  Tom.  II.  Article  VII, 
Tab. II.  Fig.  gr.Jno. \.t. 
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iunduram  (B),  et  pofteriurem  feu  maifubrium  (C).  Subdiuifiones  ro- 
ftri  et  manubrii  in  duas  partes,  nimirum  vt  anteriorem,  quae  interna  (m) 
et  pofteriorepi  quae  externa  dicenda  eftet  (n),  inftrumenti  intuitus  do- 
cet. Inferiorem  manubrii  partem  (b)  in  pluribus  forcipibus  cochlea 
inftrudam  (D)  deprehendimus,  qua  fupeiior  pars  (a)  ab  inferiori  (b) 
remouetur.  Id  vero  inutile  iudicamus*  nam  cochlea  fi  nimis  «dduci- 
tur,  manus  adionem  impedit,  facitque,  vt  roftri  apices  coronam  non 
fatis  comprehendant,  Ii  minus,  nullum  vfum  praeftat  alium,  quam  vt 
mechanicus  inftrumentum  carius  vendere  poftit.  Quinimo  in- 
terdum loco  cochleae  elater  adferruminatus  deprehenditur,  qui  fcm- 
per  fuperiorem  laminam,  ab  inferiori  dimoueat,  fed  et  hic  idem  vitium 
habet,  nam.  maior  vis  ob  elateris  refiftentiam  adhibenda  eft..  Prooe- 
mio meo  iam  forcipes  ad'  confpofitorum  vedium  gepys  retuli.  Tria 
videlicet  ad  vedis  naturam  neceftarin  pufvda,  illud  ponderis  in  roflris, 
quietis  feu  hypomochlium  in.  iundura,  et  tertium,  applicatae  vis,  in  vtro- 
que  manubrio  habet..  Patetfimul  forcipem  ad  vedium  heterodromorum 
genus  pertinere,  quo  hypomochlium,  inter  pondlis  et  vinr  politum,  de- 
prehenditur. Quod  autem  ad  mechanicam  forcipum  conliderationem' 
attinet,  palam  effe  opinor,,  omnes  ad  fpeciem  vnam  referri  pofle. 
Quippe  fere  omnes  vt  duo  vedes  vno  hypomochlio  iundi  atque  conferru- 
minat! cojifiderarimerentur.  *)  In  primis  lineis  forcipis  I ab.  II.  fig,  i.  de- 
fignatis,  cernuntur,  fub  (a  et  b)  roflrorum  apices , fiue  punda,  quibus 
euellendi  dentis»  corona  corripitur,  ad  (c)  axis  fiue  commune  hypomo- 
chlium eft,  in  (det  e)  vero  manubriorum  extrema,  quibus  fiue  a com- 
primentibus digitis , manusue  vola  vis  applicatur,  contpiciciidn  funt. 
JFluit  vero  ex  ftmpliciflimis  vedium  regulis,  in  reda  forcipe  compref- 
fionem  dentis  eo  validiorem  fortioremque  fore,  quo  maior  ratio  inter 
roflrorum  atque  manubriorum  longitudinem  intercedit,  imo  eam  tan- 
tam euadere  polle,  quae  fub  leui  compreflione  coronam  dentis  refein- 
dat.  Hoc  autem  cum  contrarium  fit  operatoris  voluntati,  refpic.endum 
ad  id  eft  vt  maxime  commodam  inuenias  diftantiarum  rationem,  quae 
nec  nimiam  compreflionem  requirat,  quod  chirurgo  incommodum  eft, 

neque 


Quod  omnino  non  omnes  ad  hoc  genus  pertineant,  docent  volfellae  ah 
Kichtero  in  eius  Bibliotheca  Fafcic.  VI.  Parti.  pag.343.Tab.  2.  3.  dem- 
ptae, quae  admodum  compofitae  funt,  nam  planum  inclinat  «in  cum  \ettc 

combinatum  habent,. 
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neque  tamen  dentem  contundat.  Experientia  autem  eam  quam  nume- 
rus quinarios  3d  vnintem  exprimit,  pro  ratione  longitudinis  manubrii 
ad  eam  loltri  maxime  commodam  turnmque  comprobauit.  Roftril  ita- 
que longitudo,  li  ab  hypomothiio  vnius  pollicis  cft,  requirit  quinque 
pollices  longa  manubria.  Eodem  pene  modo  res  le  in  curuis  forcipi- 
bus habet,  in  quibus  tamen  lemper  diltamia  pundorum  ponderis,  per 
normales  ex  rollrorum  apicibus  in  manubrii  continuatam  axem  dudis,  di- 
metiri debemus.  Sic  ad  curuam  forcipem  demonftrandam  eadem  fecunda 
figura  fullicit,  nam  modo  dud^s  redis  ex  (d  e)  per  extrema  manubrio- 
rum atque  communem  axem , in  has  normales  lineae  e.S;  apicibus  ro- 
llrorum  dimittantur  (m  a)  (nb),  quae  vbi  priores  fecant,  dillantiam 
pondens  ab  hypomochlio  indicabunt.  At  vero  eunt  vterque  vedis 
fimul  agat,  et  vna  diltamia  ponderis  femper  altei a breuior  (it,  (nam  nc 
breuior  elt  m c,)  erit  vis  media  forcipis  polita  in  media  proportionali 
inter  (m ) et  (n ) ad  (o ) fere.  Nos  iu  nolim  forcipe  dillanriam  vt  i :6 
deprehendimus.  Ex  quo  confecpiitur  r chirurgum  fex  tu  pio  minori  vi 
dentem  tenere  polle  ope  forcipis,  quam  Ii  nudam  adhiberet  manum, 
Oritur  et  cx  lorcipum  vfu  hoc  eximium  commodum,  quod  lemel  cor- 
reptum dentem  firmum  fanumque  illum,  torquere,  excjue  fuo  r.lueolo 
proficere  pollir,  quippe  tota  forceps  ad  dentem  applicata,  vr  vnum  corpus 
confiderari  meretur.  Etenim  nunc  forceps  cum  dente  iunda  vedis  munere 
fungitur,  qui  ininaxiilae  alueolum  dentisque  exitum  retardantes  gingiuas 
agit.  Cum  vero  felix  vius  totius  inllrumenri  exroftri  praecipue  conforma- 
tione dependeat,  ad  eius  me  conuerto  deferiptionem.  Hoc  ex  duabus 
partibus  confirudum  elt,  quae  aequales,  curjiatae,  interne  excifae, 
anterius  lape  et  inciiac  elle,  atque  arde  anterius  fefe  tangere  debent. 
Excifio  feu  fpacium  internum  magis  ad  elliplcos  formam,  quam  circuli 
elimatum  Iit,  nec  inferior  pars  breuior  ac  anterior  fabrefacienda  elt, 
quod  vitium  in  plurimis  forcipibus  occurrit.  Experientia  enim  quoti- 
diana et  Phyllea  nos  docet,  quoduis  corpus  vel  pondus  a circumpoficis 
rebus  eo  firmius  teneri,  fi  plane  iis  comprehenditur,  fiuequo  plura 
putida  contadus  communia  habeti^lliptica  forma  elimatum  rollrum  vero 
magis  conucnit  cum  ea  dentisquam  circuli,  ideoque  minor  vis  in  compri- 
mendo manubrio  requiritur.  Porro  cum  roltra  nimis  excauara  inferiorem 
coronae  partem  modo  comprehendunt,  firvr  plurimum,  vt  coronam  re- 
fecent,  praecipue  fi  interius  carie  cxcauata  fuerit.  Inferiori  autem  ro- 
firi  parte  breuiore  fada,  oritur  hoc  fatis  graue  incommodum,  quodex- 
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tremum  manubrium  magis  inclinatum  difficilius  inde  molientur:  idquod 
aequali  roffrorum  longitudine  praecaueri  poterit.  Forcipis  applicatio 
grauis,  varioque  modo  a chirurgis  celebrata,  encheirefis  eff , quippe 
quam  alii  aegrotis  in  terra  fedentibus,  alii  iis  flantibus,  adhibent.  Opti- 
mum vero  videtur,  vt  et  in  hoc  caiu  aegrotus  in  fella  fedeat.  Ratione 
fitus,  quem  Chirurgus  obferuare  debet,  differentia  aliqua  quoad  diuer- 
fos  dentes  obuenit,  nam  incifores,  canini  & primi  inferiores  molares 
a Chirurgo  ante  aegrotum  flante;  molares  pofteriores,  praecipue  fupe- 
liores , poft  eum  locato  facilius  euelluntur.  Si  nunc  dentis  conditio- 
nem chirurgus  difquifiuit  et  forcipis  fpeciem  elegit,  hanc  <equenti  modo 
corripit  tenetque.  Tres  maiores  digiti  nimirum  ad  inferiorem  manu- 
brii partem,  minimus  inter  eius  laminas,  pollex  autem  prope  iunfturain 
ad  minimi  latus  ponendus  eff.  Primis  vero  phalangis  digitorum  et  vola 
manus  fuperior  pars , feu  lamina  manubrii,  firmiter  tenetur:  inferior 
vero  lamina  ope  digiti  minimi  a fyperiori  remouetur.  Ante  applicatio- 
nem vero  pollex  alterius  manus  ad  euellendi  dentis  coronae  externam, 
index  vero  ad  eius  internam  fuperficiem  adduci  debet.  Quodfi  nunc 
inferiorem  maxillarem  primum  dextri  lateris  nimium  dolere,  et  eapro- 
euellendum  effe  fupponamus , tunc  peraget  peritus  chirurgus  operatio- 
nem fequenti  modo.  Vt  primum  inferiorem  roflri  partem,  ad  margi- 
nem femilunarem  gingiuarum  iuxta  pollicem  apponerer,  manubriumque 
tunc  eleuaret.  Hoc  enim  motu  fuperior  feu  interna  roflri  pars  fupra 
dentis  coronam  fua  fponte  adfcendit,  quae  poftea  ad  coronae  locum 
interne  alterius  m3nus  indice  iam  indigitatum,  affirmatur,  fimulque  ma- 
nubrium comprimitur.  Vtrum  vero  hoc  fortiter,  an  leniter  tantum 
comprimendum  fit,  cum  coronae  integritas,  tum  experientiaj  haecque  * 
optime  docet.  Priusquam  vero  vim  adhibet  dentemque  eruit,  cum 
pollice  et  indice  partes  roflri  comprehendendae  firmiterque  tependae 
funt;  qua  cautione  fecefliis  forcipis  a dente  impeditur.  Nam  fiaepe 
accidit  hisnegle&is  conditionibus,  vt  forceps  in  proximum  incidat  den- 
tem cumque  euellar.  Manubrio  nui^  compreflo  id  paullo  deorlum 
mouetur,  quo  motu  intelligitur,  an  partes  roflri  rite  applicatae  fint,  co- 
ronamque dentis  firme  comprehendant.  His  omnibus  obferuatis  euul- 
fio  ipfa  eff  inffituenda.  Et  quamuis  quidem  plerique  putant,  dentem 
aliter  euelli  non  poffe  forcipe,  quam  fi  perpendiculari  modo  trahatur. 
Vidimus  tamen  ea  ratione  operantes  faepius,  in  puluillo  fedentes  aegro- 
tos fimul  cum  dente  furfum  traxiffe,  ficque  perfaepe  dentes  vel  refciffbs 
*•  • vel 
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vel  immotos  reficlos  fu  i fle.  fcaque  propter  in  vnico  cafu  hac  ratione 
operationem  fieri  pofi*e  opinamur,  fi  dens  iam  in  alueolo  fuppurato 
vacillat.  Multo  melius  forcipe  res  agitur  fequenti  modo.  Videlicet 
primo. dens  extrorlum  manubrii  depreflione  inclinatur,  deinceps  fi 
alueoli  lamina,  quod  tantum  non  fernper  fit,  aliquantum  recellit,  is  le- 
niter repelli,  tandemque  valde,  ac  quam  celerrime  eradicari  debet. 
At  vero  ille  celer,  fimul  vero  moderatus  motus,  fummam  manus  exi- 
git depleri  tamen.  Quando  vero  dens  iam  extrorlum  inclinatur,  vacil- 
lansque  fucric,  torquendo  breui  manu  eximitur.  Cum  vero  primi  mo- 
lares, canini,  inciforesque  latiori  roflro  inftruda  forcipe  tuto  eucllinon 
pollint,  fiquidem  in  angufio,  et  praecipue  in  infantum  dentibus , la- 
tum roffrum  facile  vicinum  dentem  corriperet,  vel  conquallarer,  ea- 
propter Pater  meus  de  ea  emendanda  cogitauit  forcipe,  fabrefacien- 
damque  curauit  talem  , cuius  rollrum  anterius  comprefium  fereque 
acutum  (it.  Tab.  II.  Fig.  III.  (a)  et  quam  unice  anterioribus  dentibus  di- 
cauit.  Applicatio  eadem  fere  ac  prioris  eff,  nili  quod,  de  qua  mox 
dicam  praeparatio,  iplam  applicationem  praecedere  debet.  Aimirum 
ad  felicem  facilemque  operationem  multum  confert,  fi  canini  « incifo- 
res  ope  Pelicani,  ex  alueolo  lubleuantur  et  quali  concutiuntur,  fic 
enim  ad  exitum  praeparati  forcipe  facifiime  eradicari  poterunt.  Ple- 
rumque enim  hac  multo  difficilius  extrahitur  dens,  quam  cum  pelicanofir, 
quoniam  illa  vix  non  fernper  de  dentis  corona  deglifeit,  id  quod  prae- 
cipue in  cuneformibus  incitorum  coronis  obferuari  licer.  Deinde  ne- 
bunt laepius  radices  incuruae,  flexae,  vel  in  alueolis  diu3ricatae  diutur- 
nam moram,  quae  licum  mixilla  penitus  coalitae  fuerint,  non,  nifi  cum 
huius  utfura  fraduraque,  fumma  adhibita  vi,  extorquentur.  Forcipi- 
bus vero  cum  admodum  circumfcripta  vis  infit,  liquere  arbitror,  iis- 
dem multo  tutius  ac  omnibus  reliquis  dentes  euelli.  Praecipue  vero 
fi  infantibus  puerisve  haec  exhaerefis  adhiberi  debet,  forceps  optimum 
videtur  inftrumentum  ctl'e,  quoniam  infantum  dentes  non  firmiter  infixi 
funt,  atque  reliquis  latioribus  inflrumentis  tam  laepc,  immo  laepius  vi- 
cinus dens  ac  dolens  eueilitur. 

Forceps,  quam  Parer  meus  emendauit,  a communi  in  eo  differt, 
quod  roflrum  cum  manubrio  nullum  fere  angulum  intercipit,  illudque 
fernper  longius  ac  in  reliquis  eft,  cum  quibus  caetcrum  ratione  confllu- 
ctionis  conuenit,  vt  et  longitudine,  quae  fex  pollices  transuerfos  non 


excedit.  Cumque  in  plurimis  forcipum  reflarum  fpeciebus  coruina  dida 
roftra  proxime  ac  arcle  ad  fe  accedant,  fuperficies  esrum  externae  multum 
convexae  fint,  ficuti  etiam  manubrium  parum  curuatum  ofteudunt,  in  de- 
fcribenda  fpecie*contra,  partes  roftri  paullo  a fe  diftant.  Fig.  IV.  Tah, 
II.  (A)  anterius  fele  modo  attingentes,  (Ii)  vt  internum  fpatium  ad  len- 
tis formam  elimatum  fit,  (C)  quod  ideo  faClum  eft,  quoniam  refla  ro- 
■ftra  nunquam  coronam  ex  omni  parte  comprehendunt.  Vna  lamina  ma- 
nubrii reda  (D),  altera  autem  extrinfecus  curuata]  (E),  quo  forceps 
firmior  manu  teneri  poffic.  Haec  forceps  eodem  modo  vt  curua  manu 
tenetur  applicaturque,  folummodo  alterius  manus  indice  labium  fupe- 
rius  (.fi  vnus  fuperiorum  in  ei  forum  euellendus  eft)  reprimatur,  pollice 
vero  denti  euellendo,  reliquis  digitis  ad  buccam  externe  affirmatis,  for- 
ceps applicetur.  In  operatione  autem  prius  manubrium  lurfum  mouere, 
quo  dens  extrorfum  dilicedat,  deinde  dentem  paullo  torquere  et  tunc 
deorfum  trahere,  conuenit,  quae  verejomnia  exade  peragi  debent,  vt 
nec  manubrium  valde  comprimatur,  nam  ;fic  corona  dentis  difcedit, 
nec  neg^entius .teneatur,  iic  enim  remanet,  quem  extrahere  animus 
erat,  ddns.  Demum  nunquam  , ob  timendam  dilacerationem  contu- 
fionemque  gingiuarum,  earum  feparatio  ante  operationem  inftituenda 
negligatur.  -Eiusmodi  cnirmurexata  vulnera,  multa  Chirurgo  aegroto- 
que  faceftunt  negotia,  quin  ob  perpetuam  fridionem  ciborum, 
linguae  et  buccarum  attritum,  fempiternumque  affluxumfaliuae  difficul- 
ter admodum  fanantur.  Haec  de  forcipibus  fufficiant.  Attamen  non- 
nulla fuperfunt  de  vfu  ab  anonymo  Gallo  inuentae  forcipis,  qua  dens 
perpendiculari  modo  cuelli  dicitur,  ct  quam  in  bibliotheca  chirurgica 
Richteki  adumbratam  cernere  licet,  ad  quam  Iconem  ledorem  beni- 
volum  remittere  cogor.  Hoc  valde  compofitum  inftrumentum  autem  in 
permultis  caiibus  plane  inutile  eft.  Nam  primo  ad  pofteriores  molares, 
ob  magnitudinis  latitudinisque  cauftam  applicari  «equit.  Deinde  fi  co- 
rona dentis  nimis  carie  confumta  fuerit,  ea  femper  compreftionc  par- 
tium roftri  frangitur,  cuius  mobilis  pars  fub  manubrii  comprellione  a 
plano  inclinato  femper  firmior  comprimitur.  Aliud  porro  incommo- 
dum huius  inftrumenti  eft,  quod  omnes  dentium  radices  vnam  eandem- 
que  non  habent  figuram,  quippe  fi  radix  vere  conica  nec  curuata  eft, 
operatio  facile  tali  cum  iuftrumento  eftet  exercenda.  Sunt  vero  radi- 
ces plurimae  curuatae  aut  inferius  nimis  a fe  feparatae,  aut  totum  inter - 
■ftitium  maxillae  coalitum,  in  quibus  omnibus  cafibus  femper  corona 
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difcedar,  necefTe  eft.  Deinde  ilia  vicinis  dentibus  affirmanda  fulcra  co- 
ronas earum,  ii  nimis  carie  deftrudae  luerint,  vehementi  compreffione 
tantum  non  lemper  frangunt.  Si  vero  vicinorum  dentium  vnus  breuior 
fuerit,  roftrum  forcipis  dentem  oblique  comprehendere  et  in  vicinum 
vrgere, -quilibet  videt.  Quinimo  in  fupeiioris  maxillae  denribus,*re- 
nuiori  lamina  luperius  muniris,  iisque  inlantum  radices  vicinorum  den- 
tium laminam  maxillae  vt  cunei  adadi  peifoiabunr,  viule  facite  fillurae 
cari^sue  maxillae,  perioftii  inflammationes  intumelcentiaeque  oriri  po- 
terunt, vt  nihil  dicam  de  doloribus  gingiuarum  a compacllione  fulcro- 
rum, fl  vicini  dentes  plane  delunr,  oriundis. 


Dc  clave  Anglica. 

I— locce  refpedu  mechanifmi  facillimum  inllrun)entunt  a multis,  nec 
■*  A line  caulla,  vilipcnditur , nam  a minus  aliueu  manu  adhibitutrt 
plerumque  nocet.  Accedit  et  hoc,  quod  non  omnes  dentes,  vt  v.  c. 
polleriorcs  molares,  euelfi  poflinr,  quoniam  inflr umenti  cylindricum 
tuber  ob  angulum  maxillae  latis  profunde  applicari  nequit.  At  vero 
nterdum  magnam  praeflat  vtiliratem , vbi  nimirum  vicini  deittes  vel 
plane  deftint  vel  vacillant.  Strudura  huius  inftrumenti  admodum  va- 
ria efl,  nam  vix  fpecies  eius  inuentas  et*in  Hramiiilla  ♦),  Bvckjn- 
gio  **)  delineatas  enumerare  poterimus,  quae  omnes  in  eo  diflerunt, 
quod  cylindrica  eius  inftrumenti  pars  nunc  magis  conuexa,  nunc  com- 
prellior , nunc  amplior,  nunc  plane  rotunda  fir.  In  aliis  trabs  ferrea 
vel  in  fuperiore  vel  in  inferiore  parte  tuber  cylindricum  perforer.  Mihi 
vero  optimum  videtur,  ii  trabs  ad  mediam  cylindri  partem  (vid.  Tab 
III.  Fig.  j.  C.)  annexa  eft,  quoniam  fic  vis  in  torquendo  adhibenda  for- 
tior cuadit,  licuti  etiam  melius  locum  appolitionis  indicat.  Longitudo 
fex  pollices  emetitur  in  noftro  inftrumenco,  cuius  vna  extremitas  ma- 
nubrio tres  pollices  ***)  lato,  (Fig.I.  Tab.  III.  D.)  altera  vero  oua!i  cy- 
lindro 


*)  rramrillae  inftrumentarium  chirurgicum  p.  76  Tab  XVIII  FiV  t „ 
Tab.  XIX.  p.76.  Fig.  6. 

**)  nile k «Nr.s  vollJlanHigr  AmrAJu«g  xum  Xahunusxithcn  flir  angehen- 

de  Jf  undarzte, +tc  Abtheuung  pag.?6  Tab.  IU.  fig,  g.  ^ 

***)  ,n  plunmis  huius  inftrumenti  Ipecicbus  inferior  trabis  pars  nerforara 
aut  cochlea  inftniAa  eft,  cui  manubrium  adfigirur.  Praeflat  autem  manu 
bnutu  cx  cornu,  ligno,  eboreuc  conftruftum  trabi  annexum 
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lindro  tuberculo  inftrufta  eft.  In  tuberis  vno  latere  vncus  circa  cochleam 
▼erfatilis  inhaeret,  et  oppofitum  Iaeue  conuexumque  eft.  In  genere 
Claurs  Anglica  ve&is  fimplex  eft,  adque  id  genus,  quod  hypomochlium 
ante  punclum  ponderis  fitum  habet,  pertinet,  vt  pumftum  vis  in  manu- 
brio et  trabe  ferrea,  ponderis  in  vnco  et  quietis  feu  hypomochlium  in 
cylindro  ouali  contineatur.  Totum  vero  inftrumenrum  quatuor  parti- 
bus abfoluirur,  nimirum  trabe  ferrea  (C.  Fig.  1.),  manubrio  (D)  cylin- 
dro ouali  (B),  et  vnco  (A).  Antequam  vero  ad  eius  applicationen>me 
accingo,  nonnulla  de  ftruftura  vnci,  cylindri  ouaJrs,  et  iis  dentibus  di- 
cam, qui  tuto  hocce  inftrumento  euellendi  funr.  Illa  cylindri  pars,  vel 
potius  illud  tuber  ferreum  (A.  Fig.  II.  et  B.  Fig.I.)  in  vernacula  (bie  jlcf. 
fdje)  di&um,  fuperius  incifum  eft  (b),  ad  quam  incifuram  inferior  vnci 
pars  ope  cochleae  (Fig.  III.  a)  infigitur.  Hoc  tuber  vero  oualem  for- 
mam, nec  planiorem  compreflam,  nec  rotundam  habeat,  nam  rotun- 
dum, vt  in  torquendo  folummodo,  vnum  et  eundem  locum  compri- 
mat, necefle  eft.  Oualis  vero  formae  tuber  ar&etoti  fuperficiei  externae 
maxillae  incumbit,  intorquendo  leniter  afeendir,  fimulque  laminam  ex- 
ternam maxillae,  quae  femper  a dente  ex  alueolo  cedente  frangitur  vel 
faltem  infle&itur,  rurfus  adprimit.  Vncus  commode  in  tres  diuiditur 
partes,  in  inferiorem  (Fig.  IV.  A)  foramine  inftruftam,  qua  cochlea  ad 
tuber  ferreum  anne&itur,  in  mediam  vt  curuam  (B)  et  anteriorem  vc 
latam  incifamque  partem  (C).  Maxima  vero  vtiliras  vnci  ab  eius  ftru- 
flura  dependet,  nam  plurimi  nimis  curui  aut  breuiores  funt.  luftus  mo- 
dus eft,  fi  chorda  ab  inferiore  vnci  parte  vsque  ad  anteriorem  annui» 
marginem  dufla,  in  maioribus  non  amplius  quam  o£lo,  in  minoribus  lex 
lineas  dimetiatur.  Cum  illo  enim  folummodo  lecundi  ex  magnis 
dentibus  molaribus,  cum  hoc  minori  vel  primi  duo  minores  molares 
euellendi  funt.  Magno  quippe  molari  mirorem  vncum  fi  adhibere  vel- 
les, tunc]  tuber  ad  coronam  eius  apponendum  cfter,  quo  ipfo  motus 
difficilior  redderetur.  Quodfi  autem  tuber  nimis  ab  vnco  diftat,  vt  in 
Fig.  VI.  cernitur,  dentem  non  furfum  leuando  extrahit,  fed  conquaf- 
fando  potius,  extimamque  mandibulae  laminam  confringendo  gingiuas- 
que  premendo  nociuum  euadit.  In  tubere  autem  ad  coronam  affirmato 
haec  abfeinditur,  quoniam  omnis  vis  ad  internam  et  externam  coronae 
fuperficiem  adplicatur.  Optima  itaque  media  via  eft,  fi  ad  Vtae  figurae 
llltiae  tabulae  modum  operatio  inftituirur.  In  genere  optima  forma 
vnci  ea  eft,  qua  dens  nunquam  ab  eius  curua  parte  tangitur.  Progno- 
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fin  operationis  quod  fpeclar,  ea  maximam  partem  a /Itu  dentis  gingiua- 
rumque  dependet.  Primo  loco  enim  hoc  inrtrumentum  melius  in  in- 
ferioris applicatur  maxillae  dentibus,  nam  in  fuperiori  applicatio  longe 
difficilior  eff.  Porro  fempcr  abfciflionis  coronae  metus  effe  debet,  fi  ea 
nimis  carie  deflrucTa,  aut  fi  radices  curuatae  fint  atque  di  fiant,  aut  plane 
cum  maxillae  fubfiantia  concreuerunt,  id  quod  ex  inaequalis  coronae  cru- 
ciataque  eminentiae  fitu  diiudicari  poterit  Itaque  corona  dentis  hac 
machina  eradicandi  folummodo  in  media  vel  anteriore  aut  laterali  parte, 
feuitcr  carie  deftroda,  gingiuacque  fanae  efle  dehent.  Si  fcorbutus 
enim  gingiuas  occupauit,  tunc  a nimia  eompreflione  magnae  haemorrha- 
giae, fuppuratlones,  immoi  etiam  interdum  fphacelus  comprefTae  partis 
eueniunt. 

Applicatio  huius  inffrumcnti  tali  modo  peragitur.  Aegroto  in  fella 
mediae  magninidinis  collocato,  tenet  Chirurgus  vna  manu  inflrumen- 
tum,  alterius  vero  manus  indice  ad  loperficicm  internam  coronae  duffo, 
polliceque  ad  fuperiorem  coronae  partem  vicini  dentis  appreflo,  reli- 
quos  digitos  extra  oris  cavitatem  collocat.  His  obleruatis  et  inftru- 
mento  induflo,  vncus  Fig.  V.  (a)  adfigitur  coronae  internae  fuperficiei 
prope  radicem,  quam  proxime  fieri  poreft.  Cylindricum  tuber(b)  au- 
tem gingiuae  externae  paulo  infra  eius  marginem  apponitur,  qui  locus 
inffrumenti  fulcrum  efh  Poflmodum  apponitur  finiftrae  manus  index 
ad  vncum  firmiter,  tandem,  rotatorio  motu  dextra  manu  in  manu- 
brio inff ituto  mouetur  cochlea  (c)  ad  circuli  arcus  dire&ionem  verfus  (e), 
eandemque  viam  fere  vnci  extremitas,  eaque  compreheufus  dens  legit. 
In  inflituendo  vero  motu  rotatorio  caueat  fibi  chirurgus,  ne  manubrio 
vacillet,  rotatioque  primo  lenis,  deinde  celtrior  peragatur;  nam  fi  ce- 
leriter torquet,  lamina  maxillae  externa  finditur,  id  quod  faepius  in  fe- 
nioribus  hominibus  accidit.  Vacillando  autem  vncus  elnpfit,  vel  co- 
ronam dentis  vicini  comprehendit  eripitque.  Sed  inuerfo  etiam  modo 
clauis  tuber,  ad  internam  mandibulae  fuperficiem  videlicet  applicari  fo- 
let,  fi  in  inrernam*eoronae  fuperficiem  caries  profundos  egerit  cunicu- 
los, externa  autem  adhuc  integra  fuerit.  Haec  vero  applicationis  me- 
thodus variis  non  leuihus  laborat  incommodis  , nam  ex  ea  haud  raro 

inflammationes  gingiuarum  et  linguae  oboriuntur.  Vr  de  motus  rota- 
tori! UiflLultate  nihil  dicam,  cum  ob  trabem  ferream  ad  coronas  den- 
tium inodoriorum  apprellam,  aptam  tuberis  applicationem  difficillimam 
redui  nulla  prorfus  egeat  dilucidatione. 
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De  Vnco  cum  hypomoMo . 

Exftant  quidem  apud  au&ores,  vt  Sc  vltetvm  *),  Heistervm**)* 
Dionisxvm  ***),  Brambillam  ****,),  Bvckingivm  *****),  et 
alios  plures  huic  inftrumento  analogae  Icones.  Aft  omnes  iftae  fpecies 
hodie  non  amplius  adhibentur,  quoniam  experientia  latis  docuit,  quae 
mala,  acuti  plani  inclinati  anteriusque  dentati  compreffionem  lequan- 
tur.  Inftrumentum  hocce,  vti  clauis  Anglica,  in  quatuor  diuiditur  par- 
tes, nimirum  in  mauubnum  Fig.  VIII.  Tab.  III.  (a),  cum  trabe  ferrea, 
planum  inclinatum  (b),  vncum  (c).  Reuera  autem  illud  limplex  ve£fi* 
ex  eorum  genere  eft,  quorum  hypomochlium  poli  puudum  ponderis 
cernitur.  Pondus  in  vnci  connexione  cum  trabe  haeret,  quae  ope  co- 
chleae fit,  quietis  punctum  feu  hypomochlium  in  plani  inclinati  interiore 
parte,  vis  autem  in  manubrio  deprehenditur.  Ante  vero  eius  appli- 
cationem deicribere  quam  polium,  nonnulla  de  emendatione  huius  in- 
flrumenti  a Patre  meo  optimo  inftituta  proferre  liceat.  Cum  enim  in 
eo,  quod  Scvltetvs  depingi  fecit  inftrumento,  fulcrum  cum  vnci 
curuatura  fere  integrum  circulum  formet,  acutumque  fit,  quoad  operan- 
dum plane  inutile  inftrumehtum  redditur,  quippe  quod  gingiuas  dentatio- 
nibus  fauciat,  fracturam  externae  laminae  mandibulae  producit,  eapropter 
Pater  meus  hifce  incommodis  fequend  modo  profpicere  tentauit.  Inftru- 
mento  fex  pollices  longo  trabem  ferream  inferius  conico  manubrio  in- 
ftrui  (E.  T.ib»  III.  Fig.  VIII,},  in  manubrio  oppofita  parte  vero  fieri  pla- 
num inclinatum  (b)  fecit,  quod  latitudinem  digiti  minimi,  longitudi- 
nem vnius  pollicis  habeat,  et  quod  anterius  paullo  reflexum  cernitur. 
Ad  huius  plani  radicem  fiflqfa  eft,  quae  vncum  ope  cochleae  firmandum 
recipit,  (D.)  Is  vero  idem  fere  eft,  ac  in  Claui  anglica,  vncique  lata 
pars  fiue  dentes  tere  cum  plani  inclinati  anteriore  margine  coincidunt. 
Hoc  planum  inclinatum  totam  maxillae  laminam  comprehendit,  et  in 
operatione  idem  praeftar,  quod  tuber  clauis  Anglicae.  Cum  quo  et  in 

eo 

*)  D.  Jo annis  Scvltet*  Armamentarium  Chirurgicum.  Parte  I.  pag.  22 
Tab*  X.  Fig.  7. 

**)  D.  LAvii.  he ister  Chirurgia  P.  II.  Tab.  XIV.  fig.  22. 

***)  Dionis  nouvcauTraite  &c.  Tom.  II.  p.  65.  Fig.  XL.  Pour  Ics  denrs  8c 
les  gengives,  no.  4. 

****)  BraaIrilla  c.  1.  Tab.  XVIII.  p.  76.  fig.  f.  6 9.  io.  Tab.  XIX.  p. 78. fig. r. 

***** ) Biic  king  Anweifung  & c,  st  e Abth,  p.  ps.  Tab.  II.  fig.  /.  s. 
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co  cormenir,  quod  in  omnibus  dentibus  applicari  non  poflic,  fed  tan- 
tum ibi,  vbi  clauis  Anglica  indicatur,  quae  itaque  hic  non  repetam. 
Eo  autem  aeque  commode  luperioris  maxillae  dentes  quam  interioris 
euelii  potiunt.  Si  eius  applicatio  requiritur,  Chirurgus  teneat  pod  ae- 
grotum lellae  infidentem  locatus,  linteo  ohuoiutum  intlrumenrum,  il- 
ludque  ad  anteriorem  partem  trabis  pollice  appetito  firmer.  His  ob- 
feruaris  pollex  alterius  manus  ad  internam,  index  vero  ad  externam 
euellendi  dentis  fuperficiem  apponendus  eft,  reliquis  digitis  mentum  am- 
plexatur Chirurgus.  Deinde  planum  inclinatum  ad  gingiuas  prope  in- 
dicem apponit,  quo  faXo  deprimendo  manubrio  vncus  fuprn  coronam 
dentis  ducitur  et  ad  eius  radicem  cum  pollice  alterius  manus  firmatur. 
Leni  podea  tentandum  ed  motu,  num  dens  firnmer  latis  teneatur,  nec 
ne:  tunc  fi  hoc  ed,  mouere  incipiat  chirurgus  fequenti  ratione.  Ma- 
nubrium nimirum  tam  diu  iurfum  attollitur  in  fuperiori  maxilift,  quem 
cafum  iam  enarrauimus,  in  inferiori  deorlum,  donec  dens  plane  ex  loco 
dimotus  luerit,  qui  deinceps  indice  illius  manus,  in  qua  inftrutnentum 
tenetur,  iuhito  ad  vncum  externe  applicato,  manubrioque  paullo  in- 
trorlum  prelTo,  breui  elabitur.  Circa  plani  inclinari  applicationem^rrae- 
cipue  tenendum  cd,  ne  illud  nimis  alte  aut  profunde,  fed  eo  modo, 
quem  Fig.  IX.  Tab.  III.  exprimit,  applicetur,  ob  eandem  caulam,  quam 
in  Clauis  Anglicae  defcriptione  iam  laudauimus. 

® De  Pede  Caprae. 

Fx  omnibus  fere  inuentis  indrumentiv  hoc  et  fimplicifiimum  et  optt- 
t mum  deprehenditur,  vti  omnes,  qui  illo  operari  didicerunt,*  con- 
tendunt. Huius  indrumenti  etiam  piures  fjiecies,  parum,  fi  dicendum 
quod  res  ed,  inter  fe  diuerfae  inuentae  funt.  Scvltetvs  *)>{Fav- 
chari  vs  ’*),  Gari  n g eotivs  ***),  Dionis  ***),  Brambilla  ****) 
et  BvcKiNGfvs  f)  de fen p Ierunt  eas.  Totum  hoc  indrumentum  lon- 

C 3 gitu- 

*)  SCVLTETVS  I.  C.  Tab.  X.  fig.  8.  9. 

rAVCH.*R'r  C^nJuienDeiitifte  Totn.IT.  Tab  XVNf  fig  r 2 a 
***)  CiARtNGEOi  nouveau  tr*itc  des  inftrumcnts  &c.  Toni.  II.  Arride  vilf 
T ab.  II.  Fig.  87.  no.  1.2. 

****)  nioNis  Cours des Operations, feptieme demondration  p. 605". Fie  XL 
Pour  les  dent»  et  les  Gencives  Num,:i  c.  V 5 * 

**+**)  Bkambilla  Tab.  IX.  fig.  4.  TSb.  XVIII.  fi g 7.  9. 

t)  BiieK \VQ5ttAbtk.p.5x.  TabML  fig.il.  14.1+ 
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gitudmem  quinque  pollicum  habet,  quod  commode  in  tres  partes  diui- 
duur,  "«miruminmauubHum,  trabem  ferream  (Fig.X.  A.)  et  planum  in- 
clinatum (B).  I laecipue  hoc  mftrumentum  ad  fimpliciffimum  genus 
vechum  pertinet,  vt  illud  punclum  ponderis  in  plano  inclinato,  quietis 
leu  hypomochl.um  a maxilla  feu  vicino  dente  efficiatur,  vis  autem  'in 
manubno  polita  fit.  Planum  inclinatum  huius  inftrumenti  anterius  vel 
dentatum  vel  acutum  elfe  poteft,  id  quod  a chirurgo  dependet,  prout 
qua  nimirum  conlueuit  fpecie  operari.  Nobis  vtique  melius  videtur,  fi 
planum  inclinatum  anterius  paullo  denticulatum  incifumque  eft,  nam 
magis  ad  corpus  radicis  apprimi,  meliusque  eam  mouere  poteft.  Inter 
omnes  dentium  morboforum  operationes  radicum  eradicatio  hoc  in- 
ftrumento  optime  fit,  quamuis  non  defint,  qui  omnes  dentes  eo  euel- 
Iant,  quod  vnice  a confuetudine  manusque  vi  dependet.  In- 
veniuntur etiam  radices,  quae  noftri  inftrumenti  vim  atque  effi- 
caciam eludunt,  fi  cum  maxilla  coalitae  funt.  Praeterea  habent 
nonnulli  chirurgi  in  anteriori  noftri  organi  loco  planum  inclinatum 
nullum,  fed  tantum  trabs  ferrea  anterius  acuta  eft,  paulloque  inflexa, 
fimili-mudo  ac  Icalprum,  quo  aeris  caelatores  lineas  cupro  infculpunt. 
Haec  fpecies  videtur  tunc,  fi  radix  nimis  profunde  abfcifla  eft,  multum 
vtilicatis  praeftare,  nam  acus  commode  inter  maxillam  et  radicem  im- 
mifla  hanc  facile  euellec.  Applicationem  huius  inftrumenti  alias  faci- 
lem, difficilem  fieri  polle,  vel  laltem  admodum  frequentem  expofcere 
vfum,  nemo  inficias  ibit,  quippe  cum  totius  inftrumenti  virtus  atque 
vis  folum  a chirurgi  firma  fortique  manu  dependeat,  cum  in  reliquis  fere 
omnibus  inftrumencis  operantis  Chirurgi  vires  mechanicis  artificiis  ad- 
iuuentur.  Pes  ille  fic  di&us  Caprae  vero  optime  applicatur  fequenti 
modo.  Ante  aegrotum  chirurgus  ftet,  ac  finiftrae  manus  pollicem  lin- 
teolo obuolutum,  dextram  autem  manum  inftrumento  noftro  armatam 
habeat,  Eius  planum  inclinatum  porro  vel  ad  externam,  vel  internam, 
aut  ad  pofteriorem  aut  anteriorem  partem  radicis  applicet,  prout  loci 
radicisque  conditio  requirit.  Quo  fa<fto  radix  preffione  manubrii  vel 
extrorfum  aut  introrfum  premitur,  fic  ut  manubrium  deprimatur,  radix 
vero  in  inferiori  maxilla  furfum,  in  fuperiori  deorfum  agatur.  Ad  ope- 
rationem caute  inftituendam  requiritur,  vt  pollex  plano  inclinato  fem- 
per  appofitus  fit,  nam  hoc  quandoque,  immo  faepe  degli/cir,  quo  fau- 
ces vulnerantur;  tuncque  vulnera  linguae,  gingiuarum  palarique  illius 
infortunii  fequelae  funt,  non  euitandae.  Profiteor  quidem  applicatio- 
nem 


XXIII 


nem  huius  inftrumenti  accurate  fatis  vixdefcribi  pofle,  quoniam  in  fin- 
gulo  cafu,  fingulae  etiam  encheirefes  a chirurgo  adhibendae  funt,  quas 
experientia  Ibla  magiftra  operanrisque  ingenium,  tandemque  partium 
organica  rtruftura  docet.  Nam  operatio  hoc  inftrumento  inilituta  mea 
ex  lententia  difficillima  eft.  Primo  enim  firma  dexterrimaque  manus 
caque  fortis  requiritur;  deinde  moderamine  fulcipienda  eft,  vt  neeuul- 
fio  cum  impetu  fiat;  tandem,  fi  fortuito  aderetam  concretamque  radi- 
cem extrahendam  accipias,  omnis  vis  atque  efficacia  inftrumenci  inanis 
euadit.  Supereft  vero  alia  fpecies,  quae  pofterioribus  dentibus  dicata, 
trabem  ferream  incuruatam  habet,  fed  hanc,  quoniam  reda  ob  buccae 
expanfionem  etiam  applicari  poteft,  putaui  potius  filentio  efle  praeter- 
eundam. 

FINIS. 


Sic  haec  funt , Vir  experienti  fime , Schreyehe  amicifftme , quae 
ego,  non  moris  atque  confuetudinis , fed  animi  mei  tefificandi  ergo , bacce 
die,  meo,  dijputatoriique  nomine  Tibi  dedicanda  exiflimaui.  Non  equi- 
dem is  fu  m , qui  ex  leui  bocte  tenui  que  tyr  otiis  fpecimine  in  Te  laetitiam 
magnam  redundaturam  credam.  Confer ip fi  omne  id,  quod  vides , 
eum  in  finem  modo,  vt  quanti  Te  faciam,  Tibi  commonfrarem.  Neque 
vero  hoc  mirum  Tibi  videbitur , cum  adeo  multis  amicitiae  vinculis  at- 
que incitamentis  neffimur , quae  vel  minus  manfuetum  ac  ego  fum , in 
amicitiam  redderent  pronum . Eandem  enim  patriam  jalutamus,  eadem 
fi  pendi  a fecimus , iisdem  tandem  dele  dabamur  fu  diis , quo  vltimo  vin- 
culo fandius  nullo  modo  datur.  Sed  Tu  ipfe  etiam  animi  Tui  candore 
effeci  fi  potiffimum,  vt  ego  cum  multis  aliis  non  folum  Tuam  quaererem 
amicitiam , verum  etiam  profequerer,  Quamobrem  fi  commilitoni , fi 
conterraneo,  fi  denique  ei,  qui  7 e impenje  amat,  aliquid  concedis , hoc 
concedas  quaefo,  quod  inpofi erum  eundem  ferues  animum , quem  hucus- 
que demonfrefti . A une  vero  nihi/,  quam  vt  Tibi  felicijfimos  in  Jequenti 
prodic  a vita  ex  animo  apprecer  euentus . Ita  vale . 
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